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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

PRODUTO: CARRO MACA 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 

A empresa RENASCER fabrica seus produtos dentro das Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) em conformidade com a RDC nº 16/2013 (ANVISA) com vistas aos conceitos de 

Sistema de Gestão de Qualidade embasada na NBR ISO 13485:2004.  

Leia atentamente o Manual de Instruções. 

O manual poderá lhe auxiliar esclarecendo dúvidas quanto ao uso do produto. 

Aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura 

e funcionamento e prolongando a vida útil do produto. 

 

Política da qualidade 

“Fabricar móveis hospitalares de alta qualidade, de praticidade e de conforto dentro 

dos padrões exigidos pela ANVISA, atendendo as exigências do mercado e a 

satisfação dos nossos clientes”. 

 

Prezado Consumidor 

Parabéns pela aquisição! 

Nossos produtos são desenvolvidos pensando no conforto e segurança, 

proporcionando a satisfação do usuário, sempre com a certeza de estarmos 

oferecendo um produto de qualidade, durabilidade e beleza. 

É muito importante para nós, tê-lo como nosso cliente, e por este motivo elaboramos 

este Certificado de Garantia para a sua tranquilidade, pois o nosso Compromisso é a 

sua satisfação. Obrigado pela sua confiança. 

 

2-  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E FINALIDADE 

 

Os Carros Macas são produtos indicados para uso médico assistencial a ser utilizado 

em ambiente doméstico, pronto socorros, hospitais e clínicas, destinado ao transporte 

de pacientes durante  as intervenções de emergência realizadas pelo profissionais de 

saúde. A cabeceira móvel proporciona ao paciente um maior conforto e a possibilidade 
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de posicionamento em diferentes alturas a região do tórax. O suporte para soro permite 

que o paciente continue toando a medicação requisitada enquanto ocorre o transporte. 

 

3- MODELOS DA FAMÍLIA DO PRODUTO 

 

CÓDIGO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

RN04015 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA ESMALTADO 

RN04015OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA ESMALTADO OBESO 

RN04016 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO INOX 

RN04016OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA LEITO INOX P/OBESO 

RN04017 CARRO PARA TRANSFERÊNCIA TOTAMENTE INOX 

RN04017OB CARRO PARA TRANSFERÊNCIA TOTAMENTE INOX P/OBESO 

RN04018 
CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM CHAPA COM 
GRADES 

RN04018OB 
CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM CHAPA COM 
GRADES P/OBESO 

RN04018A 
CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM CHAPA COM 
GRADES, MOLEJO 

RN04019 
CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM CHAPA SEM 
GRADES 

RN04019OB 
CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM CHAPA SEM 
GRADES P/OBESO 

RN04030 CARRO PADIOLA ESMALTADO LEITO EM INOX SEM GRADES 

RN04020 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO COM GRADES 

RN04020 i 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA INOX LEITO ESTOFADO COM 
GRADES 

RN04020OB 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO COM GRADES P/ OBESO 

RN04021 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO SEM GRADES 

RN04021OB 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO SEM GRADES P/OBESO 

RN04022 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO COM ELEVAÇÃO 

RN04022OB 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO 
ESTOFADO COM ELEVAÇÃO P/OBESO 

RN04023 
CARRO PADIOLA ESTRUTURA ESMALTADO LEITO EM INOX 
COM ELEVAÇÃO 

RN04040 CARRO MACA PARA EMERGÊNCIA 

RN04055 
CARRO PADIOLA C/MOLEJO ESTRUTURA E LEITO EM INOX 
COM GRADES 
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RN04056 
CARRO PADIOLA C/ELEVAÇÃO ESTRUTURA E LEITO 
ESMALTADO COM GRADES 

RN04056 
CARRO PADIOLA C/ELEVAÇÃO ESTRUTURA E LEITO EM 
INOX COM GRADES 

 

4- IMAGEM ILUSTRATIVA DA CARRO MACA 

 

                 

                                                                            Modelo: RN04022 

 

5-  REGISTRO NA ANVISA (CADASTRO) E VALIDADES 

 

Cadastro nº 80430259010 

Validade do cadastro: Vigente   

Validade do produto: Indeterminada  

Nota: Produto não estéril: Vide manutenção, conservação e limpeza do produto. 

 

6- INSTRUÇÕES PARA USO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO 

 

Para instalá-lo no local a ser utilizado, encaixar peseira nas laterais do estrado e 

cremalheira. Para obter os movimentos fawler e trendelemburg, para modelos 

pertinentes, acione as manivelas escamoteáveis girando-as para a direita de modo a 

obter a posição desejada. Para voltar à posição normal girar para a esquerda. Para a 

manutenção e conservação vide abaixo. As grades laterais são itens opcionais, caso 

haja a aquisição da mesma, a sua instalação se dá através de parafusos e porcas, estas 

são encaminhadas juntamente as grades, a serem fixadas na lateral do estrado/leito. 
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Conjunto de acionamento dos movimentos – macas de transferência ou transposição:  

a) Alinhe os carros, encaixando os trilhos deslizantes nas extremidades  

e acione os freios de ambos os carros. 

b) Acione trava da maca localizada nas extremidades do leito liberando a do primeiro 

carro. 

c) Deslize o leito da maca para o segundo carro cuidadosamente até que ela trave no 

mesmo. 

 

Conjunto de grades laterais da maca – acionar por botão: 

Para baixar: empurre o botão da trava e movimente a grade para baixo. 

Para elevar: para levantar movimente a grade para cima até a trava ser acionada. 

 

Conjunto de grades laterais da maca – por tombamento: 

Para baixar puxe a grade para desencaixá-la do suporte e movimente-a para baixo. 

Para levantar movimente a grade para cima até encaixá-la no suporte acionada. 

 

Legenda e descrição de movimentos -  por manivelas: 

 

 

 

•  Dorso: Movimento de elevação da seção do dorso em no mínimo 70º, em relação ao 

plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem.  

•  Flexão de pernas: Movimento de flexão dos joelhos até um ângulo máximo de 45º em 

relação ao  

plano horizontal do leito, com retorno a posição de origem.  

•  Fawler: Movimento de elevação do dorso e flexão de pernas em relação ao plano  

horizontal do leito, com retorno a posição de origem.  

•  Vascular: Movimento de flexão de pernas até um ângulo de 45º, com nivelamento da 

seção dos pés em relação ao plano horizontal do leito, através de cremalheira, com 

retorno a posição de origem.  

• Trendelemburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano horizontal, 

elevando a extremidade da peseira em um ângulo de 12º, com cabeceira mais baixa 

que a peseira, com retorno a posição de origem. 
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•  Reverso do trendelemburg: Movimento de inclinação do leito, em relação ao plano 

horizontal, elevando a extremidade da cabeceira em um ângulo de 12º, com peseira 

mais baixa que a cabeceira, com retorno a posição de origem. 

•  Elevação do leito: Movimento vertical do leito em relação ao chão, com retorno a 

posição de origem. 

 

 Manivela para inclinação conforme opções: 

(1) Manivela executa a inclinação do leito do dorso/cabeceira com retorno à posição 

normal. 

(2) Manivela executa a inclinação do tampo do leito do centro móvel, com retorno à 

posição normal. 

Nota: Com relação às opções das manivelas, a obtenção das posições são: fawler, 

trendelemburg, vascular, sentado e elevação do leito, onde está associada à 

movimentação individual/manual de cada manivela, com giro no sentido horário ou anti-

horário até que seja encontrada a posição desejada. 

 

 Movimentação do equipamento – rodízios com freios 

Característica do rodízio:  

Rodízio de 3x1.1/4” polegadas, estrutura de metal e material plástico. 

Roda em borracha moldada 

Acionamento com freios na diagonal - Foto ilustrativa:  

                                                             

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEgvvXx5zTAhUKlpAKHWZ6ChoQjRwIBw&url=http://www.campinascarrinhos.com.br/produtos/rodizios/&psig=AFQjCNE1TBXm7k24B1goSACGoOwjh52vPQ&ust=1492005246589852
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7- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1” ¼ x 1.20mm  

- Leito fixo em chapa de MDF de 15mm, com espuma D26R revestido em Courvim  

- Cabeceira regulável através de cremalheira  

- Leito em chapa de aço carbono perfurada de 1,5mm de espessura  

- Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm 

- Cabeceira e peseira fixa em tubo de aço redondo, com balaustres em tubo de aço 

redondo  

- Pára-choque de proteção na cabeceira e peseira doleito  

- Suporte para soro com 02 ganchos inox (T)  

- Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal  

- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso 

 - Permite movimentos Fawler e Trendelemburg acionados por manivelas 

- Duas manivelas cromadas e escamoteáveis  

- Dimensão aproximada: 1900 x 600 x 800 mm 

- Capacidade de carga: Até 180Kg 

 

 

8-  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRODUTO 

 

Estrutura em Aço Inox: Recomendamos limpar com um pano ou esponja macia com 

sabão ou detergente neutro e água morna, ou solução germicida apropriada. Secar 

imediatamente após a limpeza. Não utilizar produtos abrasivos 

Estruturas cromadas, pintadas: para limpeza e manutenção das estruturas cromadas 

ou pintadas, não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano 

umedecido em álcool 70º para assepsia; se necessário utilize água morna e sabão 

neutro, retirando o excesso com pano limpo. 

Partes plásticas, revestimento e estofados: Podem ser lavados com esponja em 

água morna e sabão neutro, retirar o excesso com pano limpo. Pode-se também utilizar 

limpeza a seco utilizando-se a pasta multi-limpante (Pasta para limpeza de computador). 

Evite secar diretamente ao sol. 

Para simples assepsia usa pano umedecido com álcool 70º. 

Rodas e Rodízios: Para a limpeza utilizar esponja em água morna e sabão neutro. 

Lavar bem o chassi e principalmente os rodízios com água corrente, secar bem e 
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lubrificar com óleo lubrificante para evitar corrosão. Para a Limpeza não é necessário O 

nenhum componente do produto. 

 

Notas:  

(1) O equipamento CARRO MACA possui vida útil apesar do prazo de validade ser 

indeterminado, porém seu tempo de uso depende diretamente da conservação, 

manutenção e utilização de produtos corretos para limpeza e higienização. 

(2) Recomenda-se manter um plano preventivo para assegurar as boas condições 

de uso do equipamento. 

(3) Utilizar ferramentas e materiais adequados para a manutenção do equipamento 

em cada situação e  por um profissional especializado.    Não  permitir  pessoas  

leigas no conhecimento de manutenção faça serviço de consertos para evitar 

situações de danos e de acidentes. 

Condições de armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, não expor 

diretamente ao sol e a umidade. 

 

9- SINALIZAÇÕES DE ADVERTÊNCIA 

 

As sinalizações utilizadas neste manual aplicam-se aos perigos ou às práticas inseguras 

que poderão conduzir a ferimento pessoal ou a dano no produto. Veja abaixo as 

definições das sinalizações: 

 

"ATENÇÃO" - Indica uma situação perigosa que exige alerta e cuidado, que se não 

evitada poderá conduzir a riscos de acidentes e ferimentos e/ou danos ao produto. 

 

10-  CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Nossos produtos passam por Controle de Qualidade assegurando todas as fases de 

fabricação do produto. A política de garantia de qualidade ocorre em todos os níveis da 

empresa. A aquisição de partes, acessórios, insumos e matéria-prima, bem como 

serviços terceirizados são adquiridos de empresas certificadas o que nos garantem a 

fabricação de móveis hospitalares e produtos para saúde com alto padrão. 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwOWXqZzTAhWLGJAKHUmpBuMQjRwIBw&url=https://pixabay.com/pt/aviso-aten%C3%A7%C3%A3o-sinal-de-estrada-146916/&psig=AFQjCNHYbO0fY5ZUrdqdBEr-cTmyuwz_SQ&ust=1491997261483706


                                    RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITALES LTDA 

CNPJ: 04.198372/0001-25    I.E.: 90227124-43    AFE/ANVISA nº 8043025 
  Av. Dez de Dezembro, 7042 – Jd. Igapó –  
   Cep: 86046-140    Londrina - Paraná 

 
8 

 

 

11- RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Nossos produtos foram desenvolvidos para proporcionar conforto e segurança ao 

usuário, portanto não utilize-o para outro fim. 

Ao descer ou subir degraus, apoie-se em primeiro lugar. Utilize sempre a parte do centro 

fixo da maca para subir ou descer, sem apoiar todo peso em apenas um rodízio ou 

cantos do equipamento. Solicitar também para o paciente sentar-se ao centro fixo da 

maca.  

Não utilize o produto, caso esteja danificado ou apresentando defeito. Faça-o somente 

após troca ou manutenção do mesmo. 

Não deixe objetos pontiagudos sobre o estofado, evitando-se perfuração ou rasgos. 

Não encostar o produto na parede, pois poderá danificar a pintura. 

Nunca permita que pessoas de visita ao paciente ou acompanhante sentem-se nas 

laterais ou nas extremidades do leito da maca, isso poderá provocar danos ao 

equipamento como entortar o leito ou quebrar o rodízio. 

Não dependure nas bordas das macas, mesas ou suporte de soro, evitando-se 

acidentes e danos ao produto. 

Evite deslocamentos em pisos irregulares ou com desníveis. 

Respeite o limite de carga do equipamento, não ultrapassando o peso especificado. 

Os movimentos do equipamento devem ser realizados no leito da maca e somente 

quando o paciente estiver devidamente acomodado na posição deitado. 

Verifique periodicamente folgas em parafusos e porcas do seu equipamento, sempre 

que verificado alguma anormalidade providencie o imediato reparo. 

Na movimentação da Maca, cuidado com outros móveis e paredes locais, evite 

movimentos bruscos e bater o equipamento. Choques podem causar dano estrutural e 

também a pintura, combinado com a umidade, contato humano, poeira e outros agentes, 

podem provocar ferrugem e corrosão no local.  

Evite deslocamentos em pisos irregulares ou com desníveis. 

Respeite o limite de carga do equipamento, nuca ultrapasse o peso especificado. 

Nunca permita que visitas sentem-se nas laterais ou nas extremidades do leito da maca, 

isso poderá provocar danos ao equipamento, principalmente entortar o leito ou quebrar 

o rodízio. 

Efetue os movimentos do leito da maca somente quando o paciente estiver devidamente 

acomodado, na posição deitado. 
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Mantenha as grades travadas quando o paciente estiver acomodado ou quando a maca 

estiver em movimento. 

Sempre que a maca estiver parada os freios devem estar obrigatoriamente acionados. 

Além de realizar revisões periodicamente para prevenir contra danos e acidentes. 

Para evitar quebra do rodízio e evitar danos ao produto e/ou acidentes, o tombamento 

lateral do equipamento apoiado no rodízio deve ser evitado. 

Em caso de dúvidas, procure nosso representante local ou utilize nosso SAC. Teremos 

o prazer de orientá-los e esclarecer quaisquer dúvidas. 

Nota:  

Sobre alteração do Manual de Instruções do Equipamento: 

A Renascer reserva-se ao direito de alterar este manual de instruções na sua íntegra 

sempre que julgar necessário, sem que haja comunicação prévia para clientes ou 

revendedores que tenham adquirido versão anterior deste produto. A Renascer fica a 

disposição para envio do manual de instrução revisado e atualizado a qualquer 

momento por meio de solicitação, se for o caso. 

 

12- TERMO DE GARANTIA 

 

A RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA, 

garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a 

partir da emissão da nota fiscal, sendo 3 (três) meses o prazo de garantia legal (Código 

do Consumidor) e mais 9 (nove) meses concedidos pelo fabricante. 

O certificado de garantia só terá validade se acompanhado de uma cópia da Nota Fiscal 

do produto. 

Constatando-se eventual defeito de fabricação (peças ou componentes) ou 

funcionamento, o consumidor deverá em contato conosco, que tomaremos as 

providências necessárias. 

 

Nota:  

O equipamento deve ser utilizado de acordo com as suas características e orientações 

normalizadas. 

Este produto é todo mecânico que exigem manutenção constante e adequada, mesmo 

que não estejam em uso. 

O comprador tem conhecimento que estão disponíveis os serviços de manutenção do 

fabricante e no caso de constatado algum problema, o cliente deverá imediatamente 

entrar em contato com a empresa para solicitação da garantia. 
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 Não estão sob garantia: 

1. Tubo e chapa: amassados ou riscados, devido a quedas, encostos em paredes ou 

transporte inadequado por ocasião da entrega pela transportadora terceirizada ou 

manchados devido ao uso de produtos químicos impróprios, bem como materiais 

abrasivos. 

2. Plásticos ou Revestimento: quebrados ou riscados por falta de cuidados no 

manuseio ou transporte inadequado pela transportadora terceirizada durante a 

entrega ou manchado devido ao uso de produtos químicos impróprios, bem como 

materiais abrasivos. 

3. Rodízios: Desgaste natural, ou danificados por falta de cuidado no manuseio ou 

transporte inadequado durante a entrega. 

4. Produtos modificados ou reparados por pessoas não autorizadas que tiverem peças 

originais substituídas por similares de outros fabricantes sem nosso conhecimento. 

 

 A garantia cessará sua vigência se: 

Os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de 

fabricação e/ou montagem. 

Ausência de manutenção recomendada, equipamento ou parte dele modificado ou 

impropriamente manuseado. Ou de manutenção fora das características e/ou 

especificações recomendadas pela Renascer. 

Ausência de higienização recomendada ou uso de produtos inadequados ao produto. 

Equipamento danificado por acidente ou terceiro por ato de negligência, de vandalismo 

e/ou uso inapropriado. 

Uso do produto em desacordo com a finalidade e das recomendações da empresa 

Renascer. 

Utilização de peças não originais. 

Condições adversas e anormais de ambiente: temperatura excessiva, excesso de 

umidade, particulados (poeira), gases, sol direto e chuva. 

- Se parte ou a totalidade dos materiais, ficarem depositados em local inapropriado e 

sujeitos a ação danosa de intempéries originando situações de danos ao equipamento 

de forma que se torne impróprio para uso seguro. 

Quando ocorrer alteração da estrutura do equipamento. 

Quando o peso do usuário (paciente) ultrapassar o peso máximo garantido pela 

estrutura do produto e conforme sua especificação de uso. 
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13-  SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC) 

 

Setor de vendas/SAC: (43) 3341-9431. 

 

14-  RESPONSABILIDADES 

 

Fernanda Giacomini – Responsável legal. 

Ricardo Qkaida - Responsável Técnico / CRQ: 09200818. 

Beatriz G. Fernandes - Supervisora de Qualidade.  


